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Resumen: 
En la presente investigación realizamos una revisión de los diferentes protocolos 
utilizados en tomografía con medios de contraste. 
El objetivo general de esta investigación fue estandarizar protocolos, Diseñando 
un Manual de Procedimientos en TC en Exámenes Contrastados, para el servicio 
de Imagenología del  Hospital José Carrasco Arteaga, Cuenca, permitiendo que 
los procedimientos utilizados en los diferentes estudios sean factibles, precisos 
y útiles dentro del diagnóstico de patologías. 
El método utilizado en el presente estudio fue Descriptivo – Prospectivo. 
El universo y la muestra estuvo representado por todo el POE; la muestra es 
representativa y aleatoria.  
Para el levantamiento de datos se utilizó como instrumento  la aplicación de una 
entrevista y encuesta individual previamente validada a los profesionales con 
preguntas objetivas a ser respondidas textualmente.  
Los siguientes resultados de la investigación fueron: 
Con respecto al género de los entrevistados, el 55% corresponde al POE del 
género femenino y el 45% al POE del género masculino.  
El grupo de edad con mayor frecuencia fue el de 21 a 30 años que represento el 
45% y el de menor frecuencia fue de 51 a 60 años con un porcentaje del 10%. 
Sobre el nivel de instrucción, los tecnólogos médicos en radiología solo ocupan 
un 5%, mientras que los licenciados en imagenología son el 95%. 
En el test realizado al POE, el 60% tiene un conocimiento Regular y el 40% tiene 
un conocimiento bueno sobre el tema, ninguno de los entrevistados llega al nivel 
muy bueno ni excelente. 
Palabras Claves: Tomografia Computarizada (TC), Personal Ocupacionalmente 
Expuesto (POE), Medios de Contraste, Patología. 
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Abstract 
In the present study we review the different protocols used in CT contrast media. 
The overall objective of this research was to standardize protocols, designing a 
procedures manual in CT examinations Contrasted to the Imaging Service of 
Hospital José Carrasco Arteaga, Cuenca, allowing the procedures used in the 
different studies are feasible, accurate and useful within diagnosis of pathologies. 
The method used in this study was descriptive - prospective. 
The universe and the sample was represented throughout the POE; the sample 
is representative and random. 
Data for the survey applying a previously validated interview and professionals 
with objective questions to be answered individually verbatim survey was used 
as an instrument. 
The following results of the research were: 
With respect to gender of the respondents, 55% corresponds to POE female and 
45% male to POE. 
The age group most frequently was that of 21-30 years represent 45% and the 
lowest rate was 51-60 years with a rate of 10%. 
On the level of education, medical radiology technologists occupy only 5%, while 
imaging graduates are 95%. 
In the test at the POE, 60% have a regular knowledge and 40% have a good 
knowledge on the subject, none of the respondents reaches very good or 
excellent level. 
Key words: Computed tomography (CT), occupationally exposed (POE), 
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Los estudios realizados con Tomografía Computada (TC.) proporcionan 
importantes datos anatómicos de gran utilidad en el diagnóstico y seguimiento 
de pacientes con sus distintas patologías. (1) 
Desde sus comienzos en la década de los 70, hasta nuestros días, la Tomografía 
Computada no ha dejado de sorprendernos. Los adelantos tecnológicos 
producidos en otros campos de la ciencia fueron contribuyendo con las 
herramientas necesarias para que la Tomografía Computada siguiera 
evolucionando en forma constante.  
Hoy en día gracias a los sofisticados sistemas de inyección automática de medio 
de contraste y a los nuevos equipos de tomografía computada se puede 
optimizar al máximo la cantidad de medio de contraste utilizado, así como 
también disminuir los tiempos de rastreo de las diferentes zonas anatómicas que 
se quieren explorar. Dentro del campo de la anatomía vascular la tomografía 
computada nos brinda ventajas verdaderamente sorprendentes. (2) 
1.1. Planteamiento del Problema: 
La diversidad de criterios profesionales en el campo de la Imagenología hace 
que la aplicación de los protocolos para cada estudio no cuente con una sola 
técnica, por ende cabe resaltar que esto implica un problema a la hora de buscar 
optimizar el tiempo y la calidad del estudio. 
En diversos países la Tomografía Computarizada ayuda a los médicos a dar un 
mejor diagnostico en la diferentes patologías utilizado en cada institución sus 
propios protocolos; en el Hospital General de México se realizaron estudios de 
TC simples y contrastadas para demostrar el comportamiento habitual de los 
Linfomas Nasosinosales, conocer sus localizaciones típicas y su tipo histológico 
más frecuente en los pacientes (3).Lo que ayudo a obtener algoritmos de 
reconstrucción para tejidos blandos y óseos. Utilizaron un protocolo de senos 
paranasales, con una colimación de 0.6 mm y un factor de desplazamiento del 
corte (pitch) de 0,9 a 1.0 con equipos maraca con equipos marca Siemens de 64 
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y 128 canales, respectivamente. Se hizo adquisición desde el paladar duro hasta 
cubrir los senos frontales aplicando medio de contraste endovenoso (100 ml, 
hidrosoluble no iónico, iopromida (Ultravist 300 mg I/ml) con inyector Medrad de 
doble jeringa (3). 
En el Hospital Padre Hurtado (Chile) realizaron estudios de Urotac (4), para 
desarrollar diferentes protocolos con el objetivo de optimizar esta técnica y 
disminuir la dosis de radiación efectiva (4). El objetivo es identificar los 
principales hallazgos en los pacientes, estudiados por distintas patologías: 
Neoplasias del tracto Urinario, Malformaciones congénitas y otras patologías 
adquiridas. Todos los exámenes fueron realizados en un Tomógrafo 
Computarizado Multicorte de 16 canales (Toshiba Aquilion), utilizaron un 
protocolo de Urotac Estándar; con una colimación de  1 mm y un factor de 
desplazamiento del corte (pitch) 1.5, usando parámetros técnicos 
estandarizados (4). 
Cabe resaltar que todo el Personal Ocupacionalmente Expuesto ha recibido una 
formación universitaria dejando a un lado al personal empírico que laboraba 
antes por falta de profesionales. 
Mediante un test realizado al Personal Ocupacionalmente Expuesto que labora 
en el departamento de Imagenología, sobre conocimientos básicos de 
Tomografia Computarizada, pudimos comprobar que  existía un vacío sobre el 
tema mencionado, por lo cual, hubo la necesidad de implementar protocolos con 
la información esencial para el entendimiento de la física del equipo de 
Tomografia Computarizada y de los procesos técnicos estandarizados para cada 
estudio, tomando en cuenta las limitaciones del Tomógrafo Multicorte Philips de 
64 canales , instalada en el Hospital José Carrasco Arteaga (HJCA), IESS 
Cuenca - Ecuador.  
La diversidad de bibliografía también conlleva un problema a la hora de aplicar 
técnica y protocolos a los pacientes, lo que genera un obstáculo al momento de 
adaptar criterios técnicos.  
El Hospital José Carrasco Arteaga por ser un hospital que abarca a todos los 
pacientes asegurados en la Zona 6 (Azuay, Cañar y Morona Santiago), quienes 
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son derivados en gran parte al Departamento de Imagenología, para realizarse 
estudios especiales, como es el caso de la Tomografía Computarizada en 
exámenes contrastados (5). 
Alrededor de 1.893 pacientes al año acuden al departamento de imagenología 
del HJCA a realizarse estudios de Tomografía Computarizada con contraste. 
Desde Enero hasta Diciembre del 2014, se realizaron 808 estudios de abdomen, 
207 de tórax, 175 de pelvis, 165 urotac y 162 de cráneo, siendo estos los estudios 
más frecuentes de exámenes contrastados 
1.2. Justificación del Problema: 
Las ideas de Seguridad Social se generaron con atención a la población en 
problemas de salud comunitaria, que viene funcionando desde el año de 1936. 
La construcción del nuevo Hospital se inició el 10 de julio de 1991 y se terminó 
la obra física el 28 de mayo de 1998. Fue bautizado con el nombre del Doctor 
José Carrasco Arteaga. Se inauguró el 3 de noviembre del 2000 (5). 
Esta casa de salud contaba con un equipo de Tomografia Axial Computarizado 
de un corte, que para el año 2011 fue remplazado por un Tomógrafo Brilliance 
Multislice de 64 Cortes, que tiene un costo aproximado de 1.000.000 de dólares 
(6).  
La tomografía computarizada multicorte permite obtener imágenes de altas 
resoluciones espaciales y temporales, además de reconstrucciones 
multiplanares y tridimensionales de alta calidad. Las imágenes por TAC son 
exactas, no son invasivas y no provocan dolor. Una  ventaja importante de la 
TAC es su capacidad de obtener imágenes de hueso, tejidos blandos y vasos 
sanguíneos al mismo tiempo; a diferencia de los rayos X convencionales la 
exploración por TAC brinda imágenes detalladas de numerosos tipos de tejidos. 
Los exámenes por TAC son rápidos y sencillos; en casos de emergencia, pueden 
revelar lesiones y hemorragias internas lo suficientemente rápido como para 
ayudar a salvar vidas, lo que ha hecho que la tomografía computarizada se 
convierta en la técnica de elección para la evaluación de las distintas patologías 
(7). 
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Se vio la necesidad de evaluar al personal que labora en el departamento de 
imagenología del Hospital José Carrasco Arteaga, Cuenca, ya que no todos han 
tenido el mismo nivel de instrucción. 
El presente proyecto luego de la evaluación, implementó un Manual de 
Procedimientos en Tomografia Computarizada, el mismo que permita 
perfeccionar la operatividad y el manejo del equipo por parte del profesional en 
imagenología responsable de la utilización óptima de esta. 
Los avances tecnológicos no deben ser asumidos de una manera espontánea; 
quienes trabajan en el medio deben tener un conocimiento suficiente y estar en 
constantes actualizaciones, para desenvolverse de manera adecuada.  
El método de esta investigación fue Descriptivo – Prospectivo, el universo y la 
muestra estuvo representado por todo el Personal Ocupacionalmente Expuesto 














   
 
20 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
Juan C. Sarmiento O. 
Pablo G. Iguasnia P. 
Ana M. Escobar V. 
 
CAPITULO 2 
2. Marco Teórico 
2.1. Historia De La Tomografía Computada 
En el año de 1970 fue el físico Godfrey Naubold Hounsfield quien trabajó 
desarrollando la tomografía, en el año 1971 se instala en Estados Unidos el 
primer equipo de tomografía computarizada especializado en imágenes 
craneales. A partir de ahí comienza la revolución de los tomógrafos con fines 
diagnósticos. (8)  
2.2. Equipo de tomografía axial computada 
Las proyecciones de los rayos se obtienen escaneando, una sección transversal 
del cuerpo, con un haz de rayos X muy fino y midiendo la radiación transmitida 
con un detector sensible a dicha radiación. El detector mide la energía de los 
fotones transmitidos y genera un valor numérico proporcional a ésta. Los datos 
numéricos se envían a una computadora, donde se procesan y a partir de ellos 
se reconstruye la imagen. (9) 
La imagen obtenida es un corte que es visualizado sobre un monitor o film. Cada 
porción elemental de la imagen tiene asociado un tono de gris que representa un 
coeficiente de absorción. (10) 
2.3. Diferentes generaciones de equipos de TAC 
De acuerdo a los sistemas de exploración (conjunto constituido básicamente por 
un tubo de Rx y los detectores), podemos agrupar a las distintas generaciones 
de tomógrafos en: 
1. Primera generación- traslación/rotación 
2. Segunda generación - translación/rotación 
3. Tercera generación – rotación/ rotación 
4. Cuarta generación - translación/estacionario 
El factor predominante en la introducción de diversas tecnologías fue la 
búsqueda de reducción de tiempo de estudio. (11) 
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2.4. Pitch: 
 Es el desplazamiento de la mesa en mm por cada rotación del tubo de 
Rayos X de 360, dividido para la colimación. 
 En la adquisición de imágenes con paso helicoidal de 1 (01:01), se 
observa que la mesa se mueve en proporción al espesor del corte en cada 
revolución. Por lo tanto, si los recortes son 10 mm para cada tabla 
desplazamiento de imagen 10 mm. (13) 
PITCH =     movimiento de la mesa 
Colimación 
2.5. Pixel: 
 Es el punto más bajo de una imagen. 
 Valor cuantificado en la escala de los grises entre el blanco y el negro, 
que está en relación con el coeficiente de atenuación lineal del volumen 
irradiado. 
 Es la representación en dos dimensiones del correspondiente volumen 
hístico. (14) 
2.6. Elemento  de Volumen (VOXEL) 
 Está determinado por el producto del tamaño del pixel por el grosor de la 
imagen de TC. 
 Cada uno de estos bloques representa un pequeño volumen definido por 
la abertura del colimador del tejido.  
 En el lenguaje del TC, cada bloque se llama un elemento de volumen, que 
se abrevia como VOXEL. (15) 
2.7. Matriz: 
 Es el número de filas y columnas formadas por los píxeles de la pantalla.  
 Cuanto mayor sea el número, mejor será la resolución de la imagen.  
 La matriz utilizada en la tomografía se define como la cuadricula, por lo 
que el número de filas es igual al número de columnas, las matrices más 
comunes son: (16) 
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 128 x 128 = 16.384  
 256 x 256 = 65 536  
 512 x 512 = 262.144  
 1024 x 1024 = 1048576 
2.8. Escala Hounsfield (HU): 
Se trata de una escala que va del negro al blanco, varios tonos de grises y se 
interpreta de forma numérica.  
Estos grises se adquieren mediante la lectura de la computadora, hace el valor 
de atenuación de las diferentes estructuras con diferentes densidades de la 
misma.  
Para cada estructura habrá un valor de atenuación, que estará entre + 1000Hu 
up-1000Hu. (17) 
















Fuente: Manual práctico de TC; Matthias Hosfer; 5ta edición  2006 
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2.9. Ventana: 
 La ventana se compone de dos elementos:  
o El contraste (W - ancho)  
o Y la densidad óptica (L - nivel). (18) 
2.10. FOV (campo de visión): 
 El Fov es responsable de determinar el tamaño del objeto que se muestra 
para el área de estudio. 
 Es el diámetro mínimo de una visión imagen (cm o mm), es decir, es la 
parte de la matriz que se representará en el tono de la pantalla del monitor 
de vídeo.  
 Cambiar el diámetro de la campo de visión cambiará el área de píxeles, 
porque su valor se obtiene dividiendo el campo de visión y de la matriz. 
(19) 
2.11. Equipamiento Técnico 
2.11.1. Distribución del equipo:  
Generalmente la totalidad del equipo está divida en diferentes salas:  
2.11.2. Sala de exploración:  
En esta sala permanece el paciente durante toda la exploración.  
2.11.3. Camilla  
 Es la mesa de exploración donde se posiciona al paciente y que nos 
permite mediante su movilidad automática realizar los barridos necesarios 
en cada estudio.  
 Este dispositivo automático está conectado al ordenador y al gantry y está 
diseñado para cambiar de posición después de cada barrido, de acuerdo 
con el programa utilizado.  
 Debe estar fabricada con un material de número atómico bajo como 
madera o fibras de carbono para que no interfiera en la transmisión del 
haz de rayos X.  
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Todas las mesas de TC tienen un límite en cuanto al peso máximo del paciente, 
que varía entre 136 y 272 Kg dependiendo del fabricante.  
Todas las camillas llevan incorporadas en un sitio visible una regleta de mandos 
con las siguientes opciones (esta regleta, también está incluida en la consola del 
médico): 
 Luz de centraje.  
 Movimientos de desplazamiento de la camilla hacia detrás y hacia 
delante.  
 Regular los movimientos de angulación del gantry hacia la posición de 
angulación cefálica (+ 30) y hacia la posición de angulación caudal (- 30°).  
 Mecanismos para elevar y descender la mesa.  
 Botón de puesta a cero del nivel de corte, sirve para tener siempre una 
perfecta referencia del plano que estamos estudiando y el nivel en que 
empezamos el topograma o scout-view. 
 
2.11.4. Accesorios:  
Sirven para evitar los movimientos del paciente entre estos tenemos: 
 Cabezal. 
 Porta pies.  
 Cintas velcro. 
 Esponjas. 
 Cinturones.  
 Almohadas, etc.  
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2.11.5. Gantry  
Es una de las partes más importantes del equipo y se encuentra en la sala de 
exploración. Contiene los siguientes elementos:  
 Tubo de rayos X   
 La matriz de detectores  
 El generador de alta tensión  
 Sistema de adquisición de datos (DAS)  
 Los colimadores  
 Elementos mecánicos  
 
Todos estos subsistemas se controlan desde la consola y envían datos al 
ordenador para analizar y generar la imagen (20). 
 
 
Tubo de rayos X  
Es el dispositivo técnico capaz de producir la radiación ionizante mediante una 
fuente artificial de alimentación de tipo eléctrico.  
  
 
Matriz de detectores  
Miden la energía depositada en ellos después de ser impactados por los fotones 
de Rx que han atravesado el cuerpo del paciente. Esta energía la transforman 
en corriente eléctrica que llegará al ordenador y será cuantificada por un sistema 
electrónico.  
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Los primeros equipos utilizaban un solo detector y los modernos emplean más 
de 2.400 detectores. Los detectores pueden ser de tres tipos, según han ido 




Generador de alta tensión  
Alimenta al tubo de RX, en cuanto a sus características técnicas todos los 
equipos de TAC son trifásicos, ello permite utilizar tubos de RX con ánodos 
giratorios de alta velocidad y proporcionan los picos de potencia característicos 
de los sistemas de RX pulsantes.  
 
Sistema de adquisición de datos (DAS)  
Conforme se completa cada barrido, el sistema de adquisición de datos (DAS) 
convierte las señales procedentes de los detectores en datos digitales y las 
transmite al ordenador (20). 
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Colimadores  
Son aquellos medios técnicos que se emplean para diafragmar el haz de 
radiación X. En general, en la TAC es necesario utilizar la colimación por las 
mismas razones por las que se usa en radiología convencional, que son dos:  
 Para disminuir la dosis que recibe el paciente al disminuir el área de tejido 
irradiado. Con esto controlamos el grosor del corte.  
 Mejora el contraste de la imagen al disminuir la radiación dispersa.  
En radiología convencional existe un único colimador montado en la carcasa del 
tubo de RX, en el equipo de TAC suele haber 2 colimadores: 
 COLIMADOR PREPACIENTE  
 COLIMADOR PREDETECOR O POSTPACIENTE  
 
Elementos mecánicos  
Los elementos mecánicos son todos aquellos que sirven de soporte de todos los  
elementos anteriores: cables, mecanismos de arranque y de frenado de los 
movimientos del bloque tubo-detectores, etc. 
Sistema de Refrigeración: 
Con las rotaciones del tubo cada vez más rápidas y un aumento  en la corriente 
de los equipos modernos, hacen que él tubo alcance grandes cantidades de calor 
en tiempos muy cortos, por lo tanto requieren de sistemas de refrigeración que 
mantenga la temperatura correcta del tubo y el sistema operativo 
electromecánico para realizar diferentes barridos de forma continúa sin perder o 
tener que disminuir la  corriente para completar un protocolo de estudios. 
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Refrigeración por aire forzado: 
La sala tiene que estar a una temperatura entre 18 y 20 grados mediante un 
sistema de ventilación de aire acondicionado que circula al rededor del gantry, 








2.11.6. Sala de computación:  
En esta sala suele encontrarse una computadora con discos duros para los 
programas de trabajo y discos de archivo de imágenes. 
2.11.7. Sala de mandos: (Destinado al personal técnico) 
Aquí encontramos:  
 La consola, tiene dos monitores; el primero realiza el examen y otro 
procesa las imágenes.  
 En el teclado tenemos: el sistema de ventanas, el botón de encendido y 
de apagado, movimiento de la mesa, del gantry y la de parada de 
emergencia del sistema unidad.  
 Las consolas suelen llevar también algún sistema de archivo de las 
imágenes, como unidades de diskets, discos ópticos, etc.  
 Tiene un intercomunicador para comunicarse con el paciente. 
 Procesadora láser; el operador realiza la impresión desde la consola y la 
película se imprime automáticamente al cabo de unos minutos, por la 
central del equipo que lo procesa, este procesado es más eficaz por que 
las imagen salen impresas igual a como vemos en la pantalla. 
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2.12. Medios de Contraste 
Medios de contraste radiológicos son sustancias que se emplean con fines 
diagnósticos debido a su capacidad para absorber los rayos X en mayor o menor 
grado que los tejidos blandos (20). 
2.12.1. Medios de Contraste Oral. 
La diferenciación del tracto gástrico intestinal con los músculos y órganos 
adyacentes supone una gran ayuda al realizar estudios de TC del Abdomen y la 
pelvis, y ello se consigue opacificando la luz intestinal con MC administrado por 
vía oral (20) 
En estudios de órganos pelvianos (Vejiga, cérvix u ovarios) se puede administrar 
entre 100 y 200 ml de MC por vía rectal para asegurar una clara diferenciación 
de los tumores respecto del tracto gastrointestinal inferior (21). 
2.12.2. Preparación del Contraste Oral para los exámenes de 
abdomen y pelvis:  
 Diluir 125cc. de sulfato de bario  en 900cc. de agua. 
 Esta preparación formara un litro de contraste oral. 
 Cuando el paciente tiene fistulas o algunos traumatismos en aparato 
digestivo se recomienda administrar por vía oral una solución de 2,5 cc  
de contraste hidrosoluble en 250cc de agua.  
 Preparar cuatro a cinco vasos, 12,5 ml de contraste en 1250 cc de agua. 
 El paciente ingerirá un vaso cada 15 minutos. 
 El ultimo vaso será ingerido cuando el paciente ya este sobre la mesa de 
exploración inmediatamente antes de comenzar el examen para pintar la 
cámara gástrica. 
 Se deberá presentar en el servicio de tomografía con una hora de 
anticipación para la debida preparación. 
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2.12.3. Medio de contraste Endovenoso:  
El aumento de la densidad de los vasos sanguíneos no sólo permite su mejor 
definición respecto de los músculos y órganos, sino que también proporciona 
información acerca del grado de perfusión sanguínea (Captación del MC) en los 
tejidos patológicos. 
2.12.4. Para la administración del medio del contraste se tomara se 
cuenta: 
 Ayuno de sólidos entre 6 a 8 horas previas al estudio, hasta 2 horas antes 
puede ingerir líquidos. 
 Se utilizara contraste no iónico por ser menos tóxicos y más seguros. 
 Valores de Urea hasta 40 mg/dl. y creatinina hasta 1,2 mg/dl.  
 Asegurarse de que el paciente no sea alérgico al medio de contraste.  
 Canalizar una vía óptima para la administración del contraste con llave de 
3 vías. 
 50 ml de solución salina al 0,9%. 
 Informar al paciente que luego del examen tiene que ingerir muchos 
líquidos para facilitar la eliminación del medio de contraste utilizado. 
 El 50% de los medios de contraste son eliminados de  2-3 horas de su 
administración. En pacientes con función renal normal a las 24 horas se 
ha eliminado el 85-90 %. En personas con una filtración glomerular 
reducida al 50% pueden quedar cantidades significativas de un medio de 
contraste en periodos mucho más largos. Hasta 6 días después, incluso 
un 10% del medio de contraste administrado. 
 Se recomienda que la administración intravascular del medio de contraste 
se realice cuando éstos se encuentren a temperatura corporal. Puede 
calentarse en un calentador de medios de contraste a 37ºC, se toleran 
mejor y se pueden inyectar con más facilidad porque tienen menor 
viscosidad. 
 Es de máxima importancia estar completamente preparado para atender 
cualquier reacción al medio de contraste (22) 
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2.12.5. Dosis del medio de contraste. 
Debe adaptarse a la edad, peso, la situación clínica y técnica del estudio. 
 La dosis que se indican son solamente una recomendación y representan 
de dosis corrientes para un adulto normal promedio con 70 kg de peso. 
Las dosis son para inyecciones únicas o por kilogramo (kg) de peso 
corporal (PC) según se indica adelante (31) 
o Dosis de hasta 1,5 g de yodo por kg de peso corporal son bien 
toleradas. (7, 31) 
o Entre inyección e inyección se debe dar al organismo el tiempo 
suficiente para el paso de líquido intersticial a la sangre para 
contrarrestar el incremento de la osmolalidad sérica. Si en algún 
caso especial es necesario sobrepasar una dosis total de 300 a 
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2.13. Protocolos para la obtención de los estudios. 
Indicaciones Generales: 
 Para los exámenes contrastados el paciente tendrá que estar en ayunas 
de 6 a 8 horas. 
 Retirar todos los objetos metálicos como: aretes, sujetadores de cabello, 
cadenas, reloj, anillos, dentadura postizas etc. (dependerá del área de 
interés).  
 En exámenes de tórax, abdomen, pelvis y extremidades inferiores será 
necesario que se retiren toda la ropa; solo quedarse con el interior 
(mujeres retirarse el brassiere), le proveeremos de una bata, que quede 
la abertura hacia atrás. 
 Instruir al paciente para hiperventilar antes de la obtención de las 
imágenes (tórax, abdomen y pelvis). 
 Leer cuidadosamente la orden médica. 
 Anamnesis al paciente (signos y síntomas). 
 Preguntar sobre antecedentes alérgicos. 
 Instrucción al paciente: 
 Explicar la duración del examen. 
 Indicar que debe mantenerse inmóvil, durante todo el examen. 
 Exámenes previos de sangre: Urea hasta 40 mg/dl. y creatinina hasta 1,2 
mg/dl. 
Datos de afiliación:  
 Historia clínica. 
 Nombres y apellidos completos. 
 Fecha de nacimiento. 
 Peso (kg). 
 Talla (kg). 
 
   
 
33 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
Juan C. Sarmiento O. 
Pablo G. Iguasnia P. 
Ana M. Escobar V. 
 
2.14. Los estudios más frecuentes que se realizan en el Hospital José 
Carrasco Arteaga en el área de Tomografía Computarizada son los 
siguientes: 
2.14.1. TC de Cráneo Simple y Contrastada 
Indicaciones:   
 Patología tumoral primaria  o metastásica. 
 Patología inflamatoria. 
 Tamizaje de patología intracraneana. 
 TAC de cráneo simple no concluyente (23). 
Posición del paciente: 
Paciente en decúbito supino, coloque las manos del paciente en el abdomen o 
en el lateral del cuerpo. 
La línea orbitomeatal inferior debe estar perpendicular a la mesa (para lograr 
esto, pedir al paciente que apegue su mentón hacia el pecho), cabeza primero.  
La parte superior del haz de la luz de centraje pasara por el nasión y el inferior 
por el meato auditivo externo (24). 
  
Técnica: 
 Topograma.- Lateral 250mm, 30KV y 120MA. 
 Matriz: 512. 
 Resolución: Standard. 
 Colimación: 64 x 0.625.  
 Tiempo de rotación: 0.75 seg. 
 Fov: 250mm. 
 Filtro: Brain Standard. 
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 Espesor: 2mm – Incremento 1mm. 
 120 Kv.   mAs 200.  
 Ventana 40   Anchura 80.   
 Imágenes procesadas con partes blandas en caso de fractura con filtro óseo. 
 En caso de fractura se realiza también en ventana de hueso (nivel de 
ventana: + 600 UH; amplitud de ventana: - 2000 UH). 
 
Rango de estudio: 
 Límite inicial.-   1cm debajo de la base del cráneo, siguiendo la línea 
orbitomeatal inferior o base de cráneo. 
 Límite superior.-  1cm por arriba del vértex.  
 
Examen contrastado: 
 Contraste intravenoso no iónico 300 mg/CC. 
 Administrar 1.5cc/kg de peso.  
 Inyección manual a bolo.  
 Inyección automática (Inyector).  
o Catlón # 18 – 20 dependerá la vía y del paciente. 
o Caudal: 2,5 – 3,5 ml/seg. 
o Presión: 250 – 300 psi. 
Se realizará 2 estudios: 
 Adquisición Simple (sin medio de contraste), Dirección caudo-craneal. 
 Adquisición contrastada en Fase Arterial (Retardo de 40 segundos), 
Dirección caudo-craneal (24) 
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2.14.2. TC de Tórax Simple y Contrastado 
Indicaciones:  
 Detención y estadificación de neoplasias. 
 Enfermedad pleuropulmonar compleja. 
 Trauma (23). 
Posición del paciente: 
Paciente en decúbito supino, con los brazos extendidos por encima de la cabeza, 
pies primero.  
Explicar al paciente sobre la respiración (respirar profundo y contener la 
respiración, inspiración) para evitar los movimientos del tórax (25). 
 
Técnica: 
 Topograma.- Antero Posterior 400mm, 30KV y 120MA. 
 Matriz: 512. 
 Resolución: Standard. 
 Colimación: 64 x 0.625.  
 Tiempo de rotación: 0.5 seg. 
 Fov: 400mm. 
 Filtro: Standard. 
 Espesor: 1mm – Incremento 0.5mm. 
 120 Kv.   mAs 200.  
 Imágenes en ventana tejidos blandas (ventana 60 - anchura 360). 
 Reconstruir a filtro de Lung Enhaced con una ventana de Pulmón (ventana -
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Rango de estudio: 
 Límite superior.-  Desde el vértice pulmonar. 
 Límite inferior.-    Debajo del diafragma.  
 
Examen contrastado: 
 Contraste intravenoso no iónico 300 mg/CC. 
 Administrar 1.5 cc/kg de peso.  
 Inyección manual a bolo.  
 Inyección automática (Inyector).  
o Catlón # 18 – 20 dependerá la vía y del paciente. 
o Caudal: 1,5 – 2,5 ml/seg. 
o Presión: 250 – 300 psi. 
 
Se realizará 2 estudios: 
 Primera adquisición simple 
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2.14.3. TC de Abdomen-Pélvica Simple y Contrastado                   
Indicaciones:  
 Tamizaje de patología abdominal. 
 Detección de neoplasia primaria o secundaria. 
 Abdomen agudo. 
 Sospecha de Metástasis. 
 Sospecha de absceso abdominal. 
 Trauma abdominal (23). 
Posición del paciente: 
Paciente en decúbito supino, primero los pies y los brazos cruzados por encima 
de la cabeza. 




 Topograma.- Antero Posterior 400mm, 30KV y 120MA. 
 Matriz: 512. 
 Resolución: Standard. 
 Colimación: 64 x 0.625. 
 Tiempo de rotación: 0.75 seg. 
 Fov: 400mm. 
 Filtro: Standard. 
 Espesor: 3mm – Incremento 1mm. 
 120 Kv.   mAs 250.  








   
 
38 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
Juan C. Sarmiento O. 
Pablo G. Iguasnia P. 
Ana M. Escobar V. 
 
Rango de estudio: 
 Primera adquisición:  
o Límite superior.- Desde los hemidiafragmas. 
o Límite inferior.-   Hasta las crestas iliacas. 
 Segunda adquisición: Esperamos 5 minutos después del inicio  de la 
administración del contraste, para garantizar la presencia del contraste en la 
vejiga.  
o Límite superior.- Desde las crestas iliacas. 
o Límite inferior.-   Hasta la sínfisis del pubis. 
             
                           Primera adquisición.                   Segunda adquisición.  
 
Examen contrastado:  
 Contraste Oral (desilusión yodada o barritada) antes del examen. 
 Contraste intravenoso no iónico 300 mg/CC. 
 Tiempo de retardo de 60 segundos. 
 Administrar 1.5cc/kg de peso.  
 Inyección manual a bolo.  
 Inyección automática (Inyector).  
o Catlón # 18 – 20 dependerá la vía y del paciente. 
o Caudal: 2,5 – 3,5 ml/seg. 
o Presión: 250 – 300 psi. 
Se realizará 2 estudios: 
 Primera adquisición simple 
 Segunda adquisición contrastada, Tiempo de Retardo 60 seg. Primera 
adquisición simple (Dirección craneal-caudal).  
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2.14.4. TC Renal Simple y Contrastada 
Indicaciones:  
 Masa renal en estudio. 
 Trombosis vena renal. 
 Patología inflamatoria (23). 
Posición del paciente: 
Paciente en decúbito supino, primero los pies y los brazos cruzados por encima 
de la cabeza. 




 Topograma.- Antero Posterior 400mm, 30KV y 120MA. 
 Matriz: 512. 
 Resolución: Standard. 
 Colimación: 64 x 0.625. 
 Tiempo de rotación: 0.75 seg. 
 Fov: 3500mm. 
 Filtro: Standard. 
 Espesor: 1mm – Incremento 0.5mm. 
 120 Kv.   mAs 250.  
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Rango de estudio: 
 Primera adquisición: simple. 
o Límite superior.- Desde los hemidiafragmas.  
o Límite inferior.-   Hasta la sínfisis del pubis. 
 
 Segunda adquisición: Fases Nefrográfica, con un retardo de 40 a 60 
segundos. 
o Límite superior.- Desde los hemidiafragmas. 




 Tercera adquisición: Fase Tardía, 5 a 10 minutos después del inicio  de la 
administración del contraste, para garantizar la presencia del contraste en la 
vejiga.   
o Límite superior.- Desde los hemidiafragmas.  
o Límite inferior.-   Hasta la sínfisis del pubis. 
 
 
Examen contrastado:  
 Contraste intravenoso no iónico 300 mg/CC. 
 Administrar 1.5 cc/kg de peso.  
 Inyección manual a bolo.  
 Inyección automática (Inyector).  
o Catlón # 18 – 20 dependerá la vía y del paciente. 
o Caudal: 2,5 – 3,5 ml/seg. 
o Presión: 250 – 300 psi. 
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3.1. Objetivo General: 
Diseñar un manual de procedimientos en Tomografía Computarizada en 
Exámenes Contrastados, para el servicio de Imagenología del Hospital José 
Carrasco Arteaga, Cuenca Septiembre – Marzo  2015. 
3.2. Objetivo Específicos: 
 Clasificar a la población en estudio de acuerdo a las variables edad, sexo, 
nivel de instrucción en imagenología.  
 Evaluar el conocimiento sobre técnica de tomografía computarizada en el 
personal ocupacionalmente expuesto que labora en los diferentes 
departamentos de Imagenología en el Hospital José Carrasco Arteaga. 
 Evaluar si el Personal Ocupacionalmente expuesto ha recibido Capacitación 
en Tomografía Computarizada. 
 Estandarizar los protocolos, optimizando una adecuada aplicación de las 
técnicas (posición, cortes, tiempo, planos y reconstrucciones) y sobre todo en 
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4. Metodología. 
4.1. Tipo de Estudio. 
El presente estudio corresponde a un diseño Descriptivo - Prospectivo. 
4.2. Universo o Población. 
El universo estuvo conformado por todo el Personal Ocupacionalmente Expuesto 
que labora en los departamentos de Imagenología del Hospital José Carrasco 
Arteaga. La muestra es propositiva, por tanto se trabajó con todo el universo. 
4.3. Área de estudio. 
Departamento de Imagenología del Hospital José Carrasco Arteaga-Cuenca. 














Características fenotípicas  de la 
persona humana que le 
permiten ser identificado como 








 Masculino  




Tiempo transcurrido desde el 









 De 21 a 30 
 De 31 a 40 
 De 41 a 50 





Grado de formación académica 





























Evaluación por medio de un test 








 Hasta 5 puntos 
Insuficiente. 
 6– 7 puntos Regular 
 8– 9 puntos Bueno. 
 10 –11 puntos Muy 
bueno. 
 12 puntos– 
Excelente. 
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4.5. Técnicas y Procedimientos: 
Aprobación del protocolo del manual de procedimientos en Tomografía 
Computarizada en Exámenes Contrastados (Anexo 1). 
Oficio de autorización  dirigido al director del Hospital José Carrasco Arteaga 
(Anexo 2). 
Acta de entrega recepción trabajo de investigación del Hospital José Carrasco 
Arteaga (Anexo 3). 
Una vez autorizada el trabajo investigativo, expusimos nuestros objetivos al 
Personal Ocupacionalmente Expuesto (POE). 
De la manera más comedida procedimos a pedir su consentimiento para realizar 
el test de evaluación de conocimientos básicos de Tomografía Computarizada 
(Anexo 4). 
Para la evaluación del conocimiento sobre Tomografía Computarizada al POE, 
se les realizó aplicando un test enfatizando los conocimientos básicos sobre el 
tema. (Anexo 5). 
Los test fueron aplicados individualmente en cada uno del personal que labora 
en Tomografía y Rayos x del HJCA. 
Las respuestas fueron analizadas y calificadas con la escala definida en la 
variable correspondiente. 
4.6. Análisis de la información. 
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Realizado la aplicación de los formularios, los resultados son los siguientes: 
1. Características generales del grupo de estudio: 
a. Genero: 
Tabla № 1 
Distribución de 20 integrantes del Personal Ocupacionalmente Expuesto (POE) 








FEMENINOS 11 55% 
MASCULINOS 9 45% 
TOTAL 20 100% 
 
Fuente: Formularios realizados al POE. 
Elaborado por: Los Autores. 
 
 
Análisis: De las 20 personas del POE encuestadas, el mayor índice corresponde 
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b. Edad:  
Tabla № 2 
Distribución según Grupo de edad.  
 





De 21 a 30 9 45% 
De 31 a 40 6 30% 
De 41 a 50 3 15% 
De 51 a 60 2 10% 
Total 20 100% 
Fuente: Formularios realizados al POE. 
Elaborado por: Los Autores. 
 
Análisis: observamos que el mayor índice con respecto al grupo de edad de los 
entrevistados se encuentra de 21 a 30 años con un 45%. 
Tabla № 3 




























Fuente: Formularios realizados al POE. 
Elaborado por: Los Autores. 
 
La media de la edad de los entrevistados fue de 35,90, con una desviación 
típica de 11,111, la mediana fue de 33,50. 
El valor mínimo de la edad fue de 24 y el máximo de 57, para un rango de 33, 
con una asimetría de 0,724. 
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Comparativas sobre las variables del Personal Ocupacionalmente 
Expuesto (POE) del Hospital José Carrasco Arteaga, Cuenca. 
Tabla № 4 





Género   
 
 
Total Femenino Masculino 
Nº % Nº % Nº % 
De 21 a 30 6 30% 3 15% 9 45% 
De 31 a 40 3 15% 3 15% 6 30% 
De 41 a 50 1 5% 2 10% 3 15% 
De 51 a 60 1 5% 1 5% 2 10% 
Total 11 55% 9 45% 20 100% 
Fuente: Formularios realizados al POE. 
Elaborado por: Los Autores. 
 
 
Análisis: Relacionando edad y genero el margen del 45% correspondió al 
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Tabla № 5 
Distribución según Nivel de Instrucción y Género. 
 
Nivel de instrucción 
Genero Total 
Femenino Masculino 
Nº % Nº % Nº % 
Tecnólogo/a 1 5% 0 0% 1 5% 
Licenciado/a 10 50% 9 45% 19 95% 
Total 11 55% 9 45% 20 100% 
Fuente: Formularios realizados al POE. 
Elaborado por: Los Autores. 
 
Análisis: Con respecto al Nivel de Instrucción y género. 
El 55% del personal que labora en el área de Imagenología corresponde al 
género femenino y el 45% al masculino; el 95% del personal cuentan con Titulo 
de Licenciatura en Imagenología y el 5% con título de Tecnólogo medico en 
Rayos X. 
 
Tabla № 6 












1 Si 1 5% 
 No 0 0% 
 
Licenciado/a 
19 Si 19 95% 
 No 0 0% 
Total   20 100% 
 
Fuente: Formularios realizados al POE. 
Elaborado por: Los Autores. 
 
Análisis: Con respecto al Nivel de instrucción sobre capacitación de Tomografía 
Computarizada. 
Todo el personal de Imagenología del HJCA ha recibido capacitación en 
Tomografía Computarizada. 
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Tabla № 7 
Distribución según Nivel de Conocimiento de Tomografía Computarizada en 









Nº % Nº % Nº % 
Insuficiente 0 0% 0 0% 0 0% 
Regular 1 5% 11 55% 12 60% 
Bueno 0 0% 8 40% 8 40% 
Muy Bueno 0 0% 0 0% 0 0% 
Excelente 0 0% 0 0% 0 0% 
Total 1 5% 19 95% 20 100% 
Fuente: Formularios realizados al POE. 
Elaborado por: Los Autores. 
 
Análisis: En relación al nivel de instrucción. 
En el test realizado comprobamos que el Personal Ocupacionalmente Expuesto 
(POE), el 60% tiene un conocimiento Regular y el 40% tiene una conocimiento 
bueno sobre el tema.  
Ninguno de los entrevistados llega al nivel muy bueno ni excelente.  
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6. Discusión:  
Una vez realizado el procesamiento de la información se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
En nuestro tema de investigación, la mayoría que integra el Personal 
Ocupacionalmente Expuesto, es el género Femenino que corresponde el 55% 
mientras que el género masculino comprende de un 45%, comparando con un 
tema de investigación “MANUAL TÉCNICO DE PROTOCOLOS EN 
RESONANCIA MAGNÉTICA”, Hospital José Carrasco Arteaga, realizado por las 
Licenciadas Diana V. Intriago M., Adriana E. Astudillo R. y Carol A. Cordero O. 
en el año 2012, el género masculino correspondía un 61,8% y el género 
femenino a 38,2%, con esto se demuestra que el POE del género femenino 
insertadas laboralmente ha aumentado considerablemente. Tomando en cuenta 
que esta profesión constituye un factor de alto riesgo para las mujeres 
especialmente por su rol biológico en la reproducción (30). 
En el caso de grupo de edad el valor mínimo fue de 21 y el máximo de 60 años, 
siendo los más frecuentes de 21 a 30 años. 
En relación de la instrucción de los entrevistados el 95% del personal cuentan 
con Titulo de Licenciatura en imagenología y el 5% con título de Tecnólogos 
Médicos en Radiología, analizando la investigación del 2012 mencionada 
anteriormente, el 50% correspondía al personal con título de Licenciatura y el 
otro 50% al de Tecnología (30). 
Con respecto a la evaluación de conocimientos aplicado al personal 
Ocupacionalmente Expuesto, el 60% tiene un conocimiento Regular y el 40% 
tiene un conocimiento bueno sobre el tema.  
Ninguno de los entrevistados llega al nivel muy bueno ni excelente.  
Nuestro manual busca Estandarizar los protocolos, optimizando una adecuada 
aplicación de las técnicas (posición, cortes, tiempo, planos y reconstrucciones) y 
sobre todo en la administración de medios de contraste. 
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7. Conclusiones: 
Para el desarrollo de la investigación se realzaron evaluaciones del conocimiento 
sobre Tomografía Computarizada a 20 personas que laboran en el Hospital José 
Carrasco Arteaga, mediante un test enfatizando los conocimientos básicos sobre 
el tema, de esta manera logramos obtener los siguientes resultados: 
 Con respecto al género de los entrevistados, el 55% corresponde al POE 
del género femenino y el 45% al POE del género masculino.  
 El grupo de edad con mayor frecuencia fue el de 21 a 30 años que 
represento el 45% y el de menor frecuencia fue de 51 a 60 años con un 
porcentaje del 10%. 
 Sobre el nivel de instrucción, los tecnólogos médicos en radiología solo 
ocupan un 5%, mientras que los licenciados en imagenología son el 95%. 
 El Personal Ocupacionalmente Expuesto (POE) que labora en el Hospital 
José Carrasco Arteaga, previamente ha recibido capacitaciones sobre la 
Tomografía Computarizada.  
 En el test realizado al Personal Ocupacionalmente Expuesto (POE), el 
60% tiene un conocimiento Regular y el 40% tiene un conocimiento bueno 
sobre el tema, ninguno de los entrevistados llega al nivel muy bueno ni 
excelente.  
 Este manual de procedimientos en Tomografía Computarizada en 
Exámenes Contrastados, busca optimizar los Protocolos en Tomografía 
computarizada con el objetivo de disminuir la dosis que reciben los 
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8.  Recomendaciones: 
El manual ayudará al personal a satisfacer algunas dudas, logrando así estudios 
óptimos con adecuadas fases (arteriales, portales, de equilibrio y muy tardías), 
en los distintos estudios de Tomografía Computarizada de exámenes 
Contrastadas; logrando obtener imágenes de buen diagnóstico, ayudando a los 
médicos radiólogos a dar una interpretación adecuada.  
Para obtener unas imágenes adecuadas en Tomografía computarizada, es 
fundamental preparar al paciente con respecto a la respiración, así evitaremos 
los artefactos provocado por la respiración voluntaria del paciente. 
Antes de realizar un procedimiento de estudios contrastados es importante 
consultar si al paciente es alérgico al medio de contraste, si no lo sabe, lo 
preferible es realizar un test de alergia, que consiste en inyectar pequeñas dosis 
de 0,5 a 1 ml de contraste yodado por diferentes vías (subcutánea o 
intradérmica), para evitar posibles complicaciones. 
Con respecto a la administración del contraste debe realizarse idealmente con 
Inyector, pues este garantiza una infusión de contraste constante y predecible; 
logrando velocidades de inyección que manualmente no serían posibles, 
permitiendo además la programación de protocolos de inyección preestablecidos 
y acoplados con los protocolos del tomógrafo.  
Respetando las condiciones de procedimientos para el protocolo de perfusión 
manual el mismo puede ser utilizado como método alternativo a la perfusión por 
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ANEXOS 
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Anexo N ° 2   
  Pablo Iguasnia Palomino. 
          INVESTIGADOR.  
Juan Sarmiento Orellana. 
          INVESTIGADOR. 
Ana Escobar Villa. 
      INVESTIGADOR. 
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Anexo N ° 4 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 







Nosotros, Juan Carlos Sarmiento Orellana , Pablo Guillermo Iguasnia Palomino 
y Ana Mireya Escobar Villa; egresados de la Escuela de Tecnología Médica de 
la Universidad de Cuenca; previo a la obtención de la Licenciatura en 
Imagenología, para nuestra Tesis “Implementación de un Manual Práctico de 
Tomografía Computarizada en Exámenes Contrastados, Hospital José Carrasco 
Arteaga, Cuenca Junio - Diciembre 2014”,cuyo objetivo es evaluar los 
conocimientos al Personal Ocupacionalmente Expuesto (POE) de los diferentes 
departamentos de diagnóstico por imágenes de la ciudad de Cuenca, sobre 
Imágenes por de Tomografía Computarizada en Exámenes Contrastados; en 
cuanto a física, protocolos técnicos y seguridad. Luego del test se realizará un 
Manual Práctico de Tomografía Computarizada en Exámenes Contrastados. 
Una vez expuestos nuestros objetivos le pedimos su consentimiento para 
realizar el test de evaluación de conocimientos, que tendrá una duración 
aproximada de 10min. 
Yo,………………………………………………………., autorizo a Juan Carlos 
Sarmiento Orellana , Pablo Guillermo Iguasnia Palomino y Ana Mireya Escobar 
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Anexo N ° 5 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIA MÉDICAS 
ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA 
 
Formulario Nº ______________ 
1. Edad : 
 
2. Sexo:        Masculino              Femenino 
 
3. Nivel de Instrucción:     Tecnólogo/a                Licenciado/a 
 
4. ¿Ha recibido capacitación en Tomografía Computarizada?       Sí                 No 
 
5. ¿En una TAC simple y contrastada de Cráneo, cual considera Ud. el grosor de corte 









7. ¿En qué pacientes es recomendable la utilización de medio de contraste oral e intravenoso 




8. ¿En la impresión de una tomografía de Tórax  simple y contrastada que formato, planos de 









10. ¿Describa el tiempo de cada fase en los exámenes contrastados? 
Fase Arteria         _________________________________________ 
Fase  Porta          _________________________________________ 
Fase de Equilibrio_________________________________________ 
 




12. ¿Qué presión y que caudal  considera  usted recomendable usar en un inyector en una angio 
- torácica? 
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
Fecha: _________________________________ 
 
